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Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/BD/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzetu medycznego.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawcéw (pisownia oryginalna)
odnosnie tresci zapytania ofertowego, udziela ponizszych odpowiedzi.

Pytanie 1

Elektroniczna waga dla niemowlat - przenosna

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wagi o wymiarach 670 x 330 x 125 mm., jest to parametr
korzystniejszy gdyz szalka daje wieksze bezpieczeristwo dziecka podczas badania.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy okreslit w wymiarach zapis ,,min”, w zwigzku z tym wskazane wymiary 670x330x125
spetniajg oczekiwany wymog.

Pytanie 2

Elektroniczna waga dla niemowlat - przenos$na

Prosimy o dopuszczenie wagi niemowlegcej o wadze 4,1kg., jest to parametr nieznacznie réznigcy sie od
wymaganego.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy wskazat w wymaganiach dopuszczalng wage 4,1 kg.

Pytanie 3

Czy zamawiajgcy wymaga certyfikacji urzgdzen medycznych zgodnie z obecnie obowigzujgcymi wytycznymi
MDR? Opisane certyfikaty przez zamawiajgcego zostaty tg regulacjg zastgpione.

Odpowiedz 3:

Tak. Zamawiajacy akceptuje certyfikacje zgodnie z wytycznymi MDR.

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze wyjasnienia nalezy traktowac jako nieodtgczny element zapytania
ofertowego.
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Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/BD/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.



Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.







Pytanie 1

Elektroniczna waga dla niemowląt - przenośna  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wagi o wymiarach 670 x 330 x 125 mm., jest to parametr korzystniejszy gdyż szalka daje większe bezpieczeństwo dziecka podczas badania.

Odpowiedź 1:

Zamawiający określił w wymiarach zapis „min”, w związku z tym wskazane wymiary 670x330x125 spełniają oczekiwany wymóg.



Pytanie 2

Elektroniczna waga dla niemowląt - przenośna  

Prosimy o dopuszczenie wagi niemowlęcej o wadze 4,1kg., jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wskazał w wymaganiach dopuszczalną wagę  4,1 kg.  



Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga certyfikacji urządzeń medycznych zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi MDR? Opisane certyfikaty przez zamawiającego zostały tą regulacją zastąpione.

Odpowiedź 3:

Tak. Zamawiający akceptuje certyfikację zgodnie z wytycznymi MDR.



















Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.
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